
CZYNNIKI  MOGĄCE  WPŁYNĄĆ  NA  NIEPEWNOŚĆ

WYNIKU  POMIARU  LUB BADANIA

CZŁOWIEK

 Brak kompetencji tzn. brak doświadczenia, niedostateczna wiedza, brak

znajomości urządzenia lub metody.

 Nie przestrzeganie instrukcji, nieprawidłowa obsługa

 Niedbalstwo, lenistwo, nieuwaga, stres, rutyna, zmęczenie, przekupstwo

ŚRODOWISKO

 oświetlenie temperatura, wilgotność, zapylenie,

 drgania, hałas,

 pola elektromagnetyczne, promieniowania.

MEDIA

 czystość wody (chemiczna, bakteriologiczna),

 czystość gazów i powietrza,

 wahania napięcia elektrycznego

URZADZENIA  INSTRUMENTY  APARATY  ODCZYNNIKI

 sposób wzorcowania,

 niewłaściwe używanie lub podłączenie,

 urządzenie zużyte

 odczynniki przeterminowane lub niezgodne z atestem

METODA  BADAWCZO-POMIAROWA

 niewłaściwa dobrana,

 za mało precyzyjna, za mało lub za bardzo czuła, nieselektywna,

 mało odporna na czynniki zewnętrzne

POSZCZEGÓLNE  KROKI  PROCEDURY  BADAWCZEJ

1. Pobieranie próbek:

 reprezentatywność miejsca pobierania,



 ilość i wielkość (masa) próbek.

2. Transport próbek do laboratorium:

 przydatność naczynia na próbkę (kontaminacja, itp.),

 warunki przewożenia (temperatura, wstrząsy).

3. Przygotowanie próbek do badania:

 doprowadzenie do warunków standardowych (np. suszenie),

 homogenizacja (mieszanie, mielenie).

4. Przeprowadzenie do właściwego stanu przed analizą lub pomiarem:

 wzbogacenie o właściwą substancję (np. ekstrakcja),

 rozcieńczenie (rozpuszczalnikiem, proszkiem).

5. Dostosowanie formy zewnętrznej próbki:

 obróbka mechaniczna,

 pastylkowanie,

 inne.

6. Właściwy pomiar lub analiza:

 jakość wzorca lub materiału odniesienia,

 oddziaływanie czynników zewnętrznych (temperatura, wstrząsy,

promieniowanie).

7. Opracowanie lub ewaluacja danych surowych:

 odczyty wskazań instrumentów,

 interpretacja przebiegu krzywych wzorcowych lub rozrzut wyników,

 obliczanie wyników


